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Att.: Rapportmodtager kystbadevand Modt. dato: 16.08.2023
Analyserapport
Provetype: Badevand (salt)
Provested: Mgrtelrenden DKBW1914 - /5167100400
Preveudtagning: 16.08.2023 kl. 12:35
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S WB8ZA
Analyseperiode: 16.08.2023 - 18.08.2023
Lab provenr: 835-2023-81262044 Enhed DL. Metode % Urel (%)
Erstatter tidligere pravenr. 81281043 *
Mikrobiologi
Escherichia coli 15 MPN/100 ml 15 1SO 9308-3:1998 0.11%
Intestinale enterokokker 15 MPN/100 ml 15 ISO 7899-1:1998 0.11°
Oplysninger fra provetager
Akkrediteret prgvetagning Ja DS/EN ISO 19458:2006 A
pH 8.5 pH DS/EN ISO 10523:2012 A
Vandtemperatur 220 °C DS/EN ISO 19458:2006 A
Vanddybde 1 m * Visuel A
Sigtdybde >1 m * Visuel A
Antal badende Ingen * Visuel A
Nedbgr pa dagen Ingen * Visuel A
Skydaekke 3/8 af himlen daekket af skyer * Visuel A
Vindstyrke Let vind * Visuel A
Vind fra SV * Visuel A
Strem fra Stille * Visuel A
Strandkvalitet Ingen bemaerkninger * Visuel A
Vandkvalitet Ingen bemeaerkninger * Visuel A
Underleverandor:
A: Eurofins Miljg Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
Kopi til:
Hvidovre Kommune, Jens Klindt, Havedstensvej 45, 2650 Hvidovre
18.08.2023
Kundecenter Eurofins Miljg A/S
TIf: 70224256 Kundecenter
Rentvand@eurofins.dk
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: storre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense 7):  udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden veere sterre end oplyst pa rapporten.
?): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersggte prove(r). Side 1 af 1

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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